Инструкция по корректировке коэффициентов в плотномерах ПЛОТ-3Б-1П, ПЛОТ-3Б-1Р.
В плотномерах возможно возникновение отказа, при котором на индикаторе изделия высвечивается надпись  «НеиспДатч-0010  Esc   ВыклПит» или «Ошибка КС отв.схА».  Эти отказы возникает при сбое коэффициентов в ППЗУ плотномера. Данная инструкция позволяет устранить эти виды отказов.
Порядок работы
1. Установить программу по работе с переносными плотномерами plot3b1.exe, согласно руководству по эксплуатации на прибор.
2. Подсоединить прибор к USB-порту компьютера. На дисплее прибора должна появиться надпись «Управление от USB Кнопки отключены».

3. Запустить программу по работе с переносными плотномерами plot3b1.exe. Пароль Администратора: «Impuls».
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4. Включить режим работы с плотномером - выбрать в меню Плотномер->Режим работы с плотномером). На экране появится окно:
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(На дисплее прибора должна появиться надпись «УПрибор работает в технолог.  Реж.»).
5. Выбрать меню работа с коэффициентами
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6. Нажать кнопку «Чтение ППЗУ» - появляется надпись «Подождите». После прочтения всех коэффициентов на нижней панели появиться надпись «Коэффициенты прочитаны». Сравнить соответствие значений коэффициентов с записанными в паспорте на изделие. При необходимости заменить коэффициенты - нажать левой кнопкой мыши на нужное значение коэффициента и набрать требуемое значение. (Внимание: Адрес плотномера должна стоять 1, Статус плотномера – 1 (исп-ся проверка кс)),  Перейти к п.8.
7.  Если появиться окно «Ошибка контрольной суммы», прочитайте коэффициенты еще раз.
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8. Нажать кнопку «Запись коэффициентов». Дождаться появление окна «Сохранить как»
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Нажать кнопку «Сохранить»

На нижней панели должна появиться надпись «Коэффициенты записаны»
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9. Закрыть программу, отсоединить USB.

10. Включить прибор, проверить работоспособность.

11. Если появляется отказ «НеиспДатч-0010  Esc   ВыклПит» повторить описанный порядок действий с п.1.
Если при чтение или записи коэффициентов на дисплее прибора вместо надписи «УПрибор работает в технолог.  Реж.» появится надпись «Подключение от USB Кнопки отключены», необходимо отсоединить USB шнур от прибора и подсоединить снова, закрыть и заново открыть программу и повторить описанный порядок действий с п.1.
